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2. ชื่อภาษาไทย (ชื่อแปล) 
  การตรวจหาและยืนยันผลการตรวจสอบสารอินทรียที่ระเหยไดลําดับตนๆที่เปนพิษในน้ําดื่ม 
3. สรุปสาระสําคัญ / บทคัดยอภาษาไทย  
    บทความนี้กลาวถึงการสกรีนและตรวจวัดอยางรวดเร็วของสารอินทรียที่ระเหยไดลําดับตนๆ 8 
ชนิดที่เปนมลพิษตามมาตรฐานยุโรปในน้ําดื่ม  วิธีนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการตอโดยตรงของheadspace 
sampler กับ mass spectrometer ใช chromatographic column อุณหภูมิ 175oC เชื่อมระหวางสวนทั้งสอง 
ตัวอยางน้ําถูกสกัดในกระบวนการของ headspace สวนที่ระเหยไดจะถูกสงโดยตรงเขาไปยัง mass 
spectrometer โดยไมตองใชการแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟกอน วิธีนี้ใหคาต่ําสุดของการตรวจวัด 0.6 – 
1.2 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร สําหรับทุกสารประกอบ แมสสเปกตรัม (mass spectrum) ไดจากการเกิด
ไอออนและแตกตัวของโมเลกุลที่เปนลักษณะของแตละสารอินทรียที่ระเหยได มาตรวัดทางเคมี 
(chemometric) ที่เหมาะสมของสัญญาณเหลานี้ทําใหสามารถแยกประเภทไดวาเปนสิ่งปนเปอนหรือไม
โดยอยูบนพื้นฐานขององคประกอบที่ระเหยจากสารนั้น ซ่ึงขึ้นกับกฎขอบังคับที่มีตอระดับความเขมขน
ของสารเหลานี้ในน้ําดื่ม  วิธีเดิมที่ใชยืนยันทําโดยวิเคราะหตัวอยางที่ใหผลเปนบวก (positive water 
sample) ใชเครื่องมือเหมือนกับในการสกรีนแตใชตั้งโปรแกรมอุณหภูมิในโครมาโทกราฟคอลัมนเพื่อ
แยก บงชี้และวิเคราะหปริมาณแตละสาร   
 
 
 


